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Zagadnienia związane z przygotowaniem narzędzi

Inaktywacja 

drobnoustrojów

Tolerancja 

materiałowa

Usunięcie 

zanieczyszczeń
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Każdy drobnoustrój może być przyczyną zakażenia !!!
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Bacterial Replication is fast

20 min. 2 Bacteria
40 min. 4
1 hr. 8 E.Coli or Salmonella
2 hrs. 64 double their number
3 hrs. 512 every 20 minutes
4 hrs. 4.096
5 hrs. 32.768
6 hrs. 262.144
6 hrs. 40 min.1.048.576 wskazana jak najszybsza 

dezynfekcja aby bakterie nie zdążyły się 
namnożyć
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CZAS PRZETRWANIA DROBNOUSTROJÓW W ŚRODOWISKU 

SZPITALNYM

BAKTERIE:

• Clostridium difficile (spory) – 5 miesięcy

• Escherichia coli – 1, 5 godz. do 16 miesięcy

• Staphylococcus aureus w tym MRSA – 7 dni do 7 miesięcy

GRZYBY:

• Candida albicans – 1 do 120 dni

• Candida parapsilosis – 14 dni

WIRUSY:

• Adenowirus – 7 dni do 3 miesięcy

• HAV – 2 godz. do 60 dni

• HBV - > 1 tygodnia

• HIV - > 1 tygodnia

• Wirus grypy – 1 – 2 dni

• Norowirus – 8 godz. do 7 dni

• Rotawirus – 6 – 60 dni

Axel Kramer, Ingeborg Schwebke, Gunter Kampf: Jak długo patogeny 

mogą przetrwać na powierzchniach nieożywionych? Przegląd 

systematyczny, Zakażenia nr 4, Twoje Zdrowie, Warszawa 2007.
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Odporność wirusów 
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Krytyczne
1.  Acinetobacter baumannii, carbapenem-resistant

2. Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistant

3. Enterobacteriaceae, carbapenem-resistant, ESBL-producing
Wysokie

4. Enterococcus faecium, VRE

5. Staphylococcus aureus, MR,VISA,VRSA,MLSb

6. Helicobacter pylori, clarithromycin-resistant

7. Campylobacter spp., fluoroquinolone-resistant

8. Salmonellae, fluoroquinolone-resistant

9. Neisseria gonorrhoeae, cephalosporin-resistant, fluoroquinolone-resistant
Średnie

10. Streptococcus pneumoniae, PRSP

11. Haemophilus influenzae, ampicillin-resistant

12. Shigella spp., fluoroquinolone-resistant

Lista WHO najbardziej niebezpiecznych

bakterii – „Superbugs” 27. 02. 2017
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12. AMR review. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations Chaired by Jim O’Neill. December 2014

12

Roczna liczba zgonów spowodowana narastającą lekoopornością

w porównaniu z innymi zasadniczymi przyczynami śmierci

Zakażenia w 

2050

10 mln

Rak

8,2 mln

Cholera

0,1 –

0,12mln

Cukrzyca

1,5 mln

Biegunka 

1,4 mln

Odra

0,13mln

Wypadki 

drogowe

1,3 mln

Tężec

0,06mln

Zakażenia 

obecnie 

0,7mln

Rosnąca lekooporność do

2050 roku spowoduje śmierć 

10 milionów ludzi rocznie  i 

spadek PKB od 2% do 3,5%. 

Będzie to  kosztowało światową 

gospodarkę  ok. 100 trylionów 

USD



Jak osiągnąć sukces?

- w reprocesowaniu…
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Transport narzędzi do CS

Transport na mokro Transport na sucho
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Stabimed® fresh
Mycie i dezynfekcja narzędzi termostabilnych i termolabilnych

Rekomendowany przez AESCULAP i KARL STORZ

WŁAŚCIWOŚCI

➢ Koncentrat oparty o alkiloaminy

➢ Doskonałe właściwości myjące przy wysokiej skuteczności bójczej – 1% w 5 min. B,F,V osłonkowe

➢ Łatwo usuwa trwałe zabrudzenia takie jak zaschniętą krew, wydzieliny, białka

➢ Przyjemny zapach

➢ Doskonała tolerancja materiałowa, możliwość stosowania również do stali medycznej, szkła, aluminium, miedzi, 

mosiądzu, narzędzi chromowanych i niklowanych oraz silikonów

➢ Oprzyrządowanie anestezjologiczne, maseczki oddechowe, okulary, sondy ultradźwiękowe itp.

➢ Rekomendowany przez producenta instrumentarium AESCULAP

➢ Rekomendowany przez producenta endoskopów KARL STORZ, kompatybilny z Wolf

➢ Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych

➢ Trwałość nieużywanego roztworu 7 dni

➢ Możliwość pozostawienia narzędzi w roztworze do 72h !!! (w razie konieczności)
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Melseptomat® G

Zdecentralizowana automatyczna jednostka dozująca

▪ Obsługa jednym przyciskiem 

▪ Niezwykle wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 

▪ Stan pracy i ostrzeżenia „pusty” i „uszkodzony” (LED)

▪ Zdejmowana miska do mieszania, którą można sterylizować w 

autoklawie

▪ Ustawienia wstępnego wyboru dawki: 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%, 

2%, 4%

▪ Ilość uwalnianego gotowego do użycia rozcieńczonego roztworu, 

do wyboru w zakresie od 1 do 50 litrów. Proces dozowania 

można zawsze przerwać naciskając przycisk operatora.

▪ Skalibruj dozowanie bez otwierania urządzenia 

▪ Automatyczne wyłączenie w przypadku braku odpowiednio 

koncentratu lub wody lub z powodu przerwania przepływu 

koncentratu
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Enzymatyczny preparat  

monoenzymatyczny?

Użycie ultradźwięków

Tenzyd + Alkoloamina

*
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Helizyme

WŁAŚCIWOŚCI

✓ Doskonała właściwości myjące, usuwanie trwałych zabrudzeń organicznych,

takich jak zaschnięta krew lub fragmenty tkanek, białko i tłuszcze

✓ Wyjątkowa efektywność w czyszczeniu trudnych do usunięcia biofilmów

✓ Wysoka kompatybilność materiałowa w stosunku do narzędzi wykonanych z metalu oraz 

tworzyw sztucznych

✓ Innowacyjny skład, bazujący na połączeniu trzech składników powierzchniowo czynnych oraz 

enzymów proteolitycznych

✓ Neutralne pH

✓ Ekonomiczny w użyciu, niskie stężenie roztworu roboczego (1%)

✓ Bardzo krótki czas ekspozycji, działa już od pierwszej minuty

✓ Delikatny, subtelny zapach

✓ Rekomendacja firmy Pentax (endoskopy), Aesculap (narzędzia, wiertła,endoskopy)
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Helizyme 1% Endozime AW 4% Cidezyme 1.6% Aniosyme X3 0.5%

1 - matt glass / Ø 5 tests 9 49 7 107

2 - matt glass / Ø 5 tests 13 10 37 66

1 - polished stainless steel / Ø 5  tests 0 50 9 59

2 - polished stainless steel / Ø 5  tests 0 48 23 89
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Redukcja białka. Czas czyszczenia / namaczania 15 min.

dodatkowo usuwa biofilm!!!
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opakowania 250ml,1L,5L

Małe powierzchnie i coś nowego: 

Meliseptol® New Formula

.

▪ jedna substancja aktywna etanol 

(v/v 44%)

▪najniższe stężenie alkoholu wśród 

wszystkich

preparatów na rynku

▪ bez aldehydów,QAV,Amt

▪powierzchnie mające kontakt z 

żywnością

▪ miły, cytrynowy zapach

▪nie pozostawia smug na 

dezynfekowanych 

powierzchniach

▪ szybkie działanie B,F,V,Tbc 30 

sek, 1minuta

▪ wirusy 

otoczkowe(HIV,HBV,HCV,Rota,Ade
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Preparaty do dezynfekcji 

powierzchni 

trudnodostępnych

• Przeznaczony do stosowania na powierzchniach 

urządzeń medycznych wrażliwych na działanie 

alkoholu np. głowic USG,inkubatorów,monitorów

LCD,

•Bezbarwny, bez zapachu, dozowany w postaci 

piany, 17g 1-propanolu i QAV

• Do stosowania w pionie żywieniowym

• spektrum B,F,Tbc,V (HIV,HBV,HCV,Rota) – 1 

minuta,Noro-5 minut

•dedykowany do dezynfekcji pomp infuzyjznych

(Space BBraun instrukcja)

24

opakowania 750ml,5L

Meliseptol Foam

Pure
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Małe powierzchnie: Meliseptol® wipes Sensitive

Wygoda stosowania

•Przeznaczony do stosowania na powierzchniach 

urządzeń medycznych wrażliwych na działanie 

alkoholu np. głowic USG,inkubatorów,monitorów

LCD,

•Bezbarwny, bez zapachu, dozowany w postaci 

piany, 17g 1-propanolu i QAV(0,23g)

• Do stosowania w pionie żywieniowym

• spektrum B,F,Tbc,V (HIV,HBV,HCV,Rota) – 1 

minuta,Noro-5 minut

•dedykowany do dezynfekcji pomp infuzyjznych

(Space BBraun instrukcja)

•wymiary 15,2cmx20cm, 

•gramatura  60g/m2

25

opakowania tuba 60sztuk, wkład 60 

sztuk, opakowania flow pack, 100 i 

42
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Predisinfection ??? Like “Pre-Pregnant “ = it means nothing has happened 

It is to be used prior to disinfection

Walidacja procesu?

- Preparaty żelowe – zasychanie pozostałości

- Preparaty pianowe – niewystarczające pokrycie, 

zasychanie

- Preparaty w proszku – korozja wżerowa
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Insert your catchy

statement here.

Szkolenie, 

Konferencja,

Walidacja,

Szpitalna 

rzeczywistość

www.eifu.bbraun.com

Dziękuję za uwagę


