Polskie Stowarzyszenie
Sterylizacji Medycznej

SKLADANIE ZESTAWOW NARZEDZIOWYCH

Kazdy zestaw sktada tylko jedna osobal!!

5.

Przed przystgpieniem do sktadania zestawu zdezynfekowac rece.
Przystapic¢ do sprawdzania zestawdw pod wzgledem czystosci (pozostatosci
organiczne) - instrumenty wyczyszczone w niedostatecznym stopniu nalezy
poddac¢ ponownemu procesowi mycia i dezynfekgc;ji.

Poddac narzedzia konserwacji i skontrolowac ich stan techniczny
(uszkodzenia).

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w zestawie, bgdZ uszkodzenia
ktdregos z narzedzi, zgtosic ten fakt uzytkownikowi oraz odnotowac na
protokole zdawczo- odbiorczym

Jezeli zestaw jest zgodny z wykazem narzedziowym

- umiesci¢ go na tacy narzedziowe;j,

- zapakowad w bariere sterylng

- oznakowac zgodnie z wymogami

- potwierdzié¢ zgodnosci zestawu

10. Tak przygotowany zestaw przekazaé do sterylizacji
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